
Deneyi Talep Eden
(Adi, Adresi, Sehir vb.)

Numunenin Tanimi
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)

Num.Mensei / Bey.No

Numunenin Miktari

Deney Talep Tarih / No

Numunenin Alindigi Tarih

Deneylerin Yapildigi Tarih

TSE KALITE KAMPÜSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
ELEKTRIK LABORATUVARi

MUAYENE VE DENEY RAPORU

41.16.01

401111

Nisan 2004

: Tempa Pano San.VeTic.Ltd.Sti.

Baris Mali. 1802 Sok. No:7 Gebze
KOCAELI

: Baglanti Kutusu (pano) , Tempa, JB 121206

: Tempa Pano San.VeTic.Ltd.Sti.

: 1 adet

: 2004.03.25/400821

: 2004.03.25 - 2004.04.06

Uygulanan Standard / Metod: TS 3033 EN 60529/1997-03 "Malifaza1ar1asaglanan koruma dereceleri(IP
kodu) (elektrikdonanimlarinda)"

Raporun Sayfa Sayisi :3

Yukarida tanimlanan numune için laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar
ekte verilmistir.
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Dr. ~ANLI
LaboratuvarMüdürü

ADRE~tÇ'AyiRov A TREN ISTASYONU YANI GEBZE/KOCAELI Tel: (0262) 653 07 51(30Hat) -Fax: (0262) 653 08 49
e-mail: laboratuvar@kampus.tse.org.tr web: www.kampus.tse.org.tr

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarzn yazili izni olmadan kismen veya tamamen çogalÜlamaz. Imzasiz ve mühürsüz raporlar
geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
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BöL.Kodu
41.16.OJ.06

Rapor No
401111
Tarih

06.04.2004

TSE KALITE KAMPUSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ

<$> ELEKTRIK LABORA TUV ARI

MUAYENE VE DENEY RAPORU

inceleme Türü: Özel Deney

Dekont Tarih i No : 25.03.2004/1522
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TS 3033 EN 60529



MUAYENE VE DENEY RAPORU

BöL.Kodu
41.16.01.06

Rapor No
401111
Tarih

06.04.2004

<$>
TSE KALITE KAMPUSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ

ELEKTRIK LABORA TUVARI

TEMPA PANO SAN.VE Tic. LTD. STi. firmasinin 24.03.2004 tarihli dilekçesi ekinde teslim ettigi

JB 121206 model pano numunesi üzerinde TS 3033 EN 60529 iP 55 koruma sinifina göre yapilan

deneylerin sonuçlari asagida verilmistir.

DENEYLER:

1. TEHliKELi BÖLÜMLERE ERisMEYE KARSI VE YABANCI KATI cisiMLERE KARSI KORUMA
DENEYi(lP5X): - - - --

Standardda belirtilen Tehlikeli Bölümlere Erismeye Karsi Deney düzenegi ve deney metodu ile

yapilan deney sonunda çapi 1 mm olan deney telinin muhafaza içine hiçbir sekilde girmedigi

görülmüstür.

Standartda belirtilen Yabanci Kati Cisimlere (Toza) Karsi Koruma Deney düzenegi ve deney

metodu ile yapilan deney sonunda Tozun numune içerisine girmedigi görülmüstür. Koruma istenilen

yeterliliktedir.

2. SUYA KARSI KORUMA DENEYi (IP X5):

Standartda belirtilen deney düzenegi ve deney metodu ile yapilan deney sonunda gözle

muayenede, muhafaza içine su girmedigi görülmüstür. Koruma istenilen yeterliliktedir.

is bu rapor 06.04.2004 tarihinde 3 sayfa ve 2 l1üsha olarak düzenlenmistir.

Bu sonuç Laboratuvarimiza tevdi olunan ve yukarida belirtilen
numunelere rnÜnhasirdir. Bu rapor kalite \le",;;:',F'i niteliginde

olmaaiçi; Öi uygunluk. i de degildir.
Ilan, reklam, alim, satirrii, ve ithalat ihracat maksadiyla kullanilamaz

Sayfa 3 / 3

TS 3033 EN 60529


